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Beste klant,

Uw HYBRIDE pomp van VACUUBRAND moet u gedurende lange tijd zonder storingen en met de 
volledige capaciteit bij uw werk ondersteunen. Op grond van onze omvangrijke praktische ervaring 
hebben wij veel informatie verzameld over hoe u kunt bijdragen aan een nog betere werking en uw 
persoonlijke veiligheid. Lees derhalve deze bedrijfshandleiding voor de eerste inbedrijfstelling van uw 
pomp.
De pompen van VACUUBRAND zijn het resultaat van een jarenlange ervaring in de constructie en 
het praktische gebruik van deze pompen gecombineerd met de nieuwste kennis van de materiaal- en 
productietechnologie.

Onze kwaliteitsgrondregel is het "nulfoutenprincipe":
elke afzonderlijke pomp, die onze fabriek verlaat, wordt aan een omvangrijk testprogramma, incl. een 
32 uur durende duurtest, onderworpen. Deze duurtest maakt het mogelijk om ook zelden optredende 
storingen te herkennen en te verhelpen. Elke afzonderlijke membraanpomp wordt na de duurtest op het 
bereiken van de specificatie getest.
Elke pomp die door VACUUBRAND wordt afgeleverd, voldoet aan de specificaties. Wij voelen 
ons verplicht te allen tijde aan deze hoge kwaliteitsnorm te voldoen.
Ook al zijn wij ons ervan bewust dat de vacuümpomp geen onderdeel van het eigenlijke werk voor haar 
rekening zal nemen, hopen wij toch dat wij ook in de toekomst met onze producten aan een efficiënte 
en storingsvrije uitvoering van uw werkzaamheden kunnen bijdragen.

Uw
VACUUBRAND GMBH + CO KG

Technisch advies:		  T +49 9342 808-5550
			 

Klantenservice en service:	 T +49 9342 808-5660
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Het document "Safety information for vacuum equipment - 
veiligheidsaanwijzingen voor vacuümapparaten" is onderdeel van 
deze bedrijfshandleiding! Het document "Veiligheidsaanwijzingen voor 
vacuümapparaten" lezen en in acht nemen!

Trademark Index:
VACUU·LAN® (US-Reg.No 3,704,401), VACUU·BUS®, VACUU·CONTROL®, VACUU® (US-Reg.
No 5,522,262), VACUU·SELECT® (US-Reg.No 5,522,260), VARIO® (US-Reg.No 3,833,788), 
VACUUBRAND® (US-Reg.No 3,733,388), VACUU·VIEW®, GREEN VAC® (US-Reg.No. 4,924,553), 
VACUU·PURE® (US-Reg No. 5,559,614) en de getoonde logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van 
VACUUBRAND GMBH + CO KG in Duitsland en/of andere landen.
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➨	 Gevaar! Verwijst naar een gevaarlijke situatie, die, indien dit niet kan 
worden vermeden, ernstig of fataal letsel zal veroorzaken. 

☞	 Waarschuwing! Verwijst naar een gevaarlijke situatie, die, indien dit niet 
kan worden vermeden, ernstig of fataal letsel kan veroorzaken. 

				  

•	 Voorzichtig! Verwijst naar een gevaarlijke situatie, die, indien dit 
niet kan worden vermeden, gering letsel of lichte verwondingen kan 
veroorzaken.

Aanwijzing. Het negeren van deze aanwijzingen kan schade aan het 
product veroorzaken.

				  

Hete oppervlakken!
				  

				  
De stekker uit het stopcontact trekken.

Elektronische componenten mogen aan het einde van hun levensduur niet 
met het huishoudelijk afval als afval worden afgevoerd. Oude elektronische 
apparaten bevatten schadelijke stoffen die schade aan het milieu of de 
gezondheid kunnen veroorzaken. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht 
om oude elektrische en elektronische apparaten bij een goedgekeurde 
inzamelplaats in te leveren.

GEVAAR

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

AANWIJZING



Het document mag alleen compleet en ongewijzigd gebruikt en doorgegeven worden. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid 
te controleren of dit document geldig is voor zijn product.

 Pagina 5 van 40

Absoluut in acht nemen!
Algemeen

☞	 Bedrijfshandleiding lezen en in acht nemen.

•	 Oliepeil van de pomp controleren. 
•	 De pomp wordt zonder olievulling geleverd. Voor de eerste inbedrijfstelling 

met olie vullen (zie hoofdstuk "Bediening en werking")!
•	 Bij zichtbare verkleuring van de olie de olie verversen (zie hoofdstuk "Olie 

verversen"). 

•	 Het apparaat aan de daarvoor bedoelde handgreep transporteren. Houd er 
rekening mee dat het gewicht van de vacuümpomp ca. 25 kg bedraagt.

Het apparaat uitpakken en op volledigheid en beschadigingen 
controleren. Til de vacuümpomp voorzichtig uit de verpakking. Neem de 
uitpakinstructies in het hoofdstuk "Bediening en werking - Uitpakken" in acht 
Transportsluitingen verwijderen en goed bewaren.

Beoogd gebruik

De RC 6 is een combinatie van een oliedichte draaischoepenpomp en een 
chemie-membraanpomp voor het fijnvacuümbereik in laboratoria met verbeterde 
corrosiebestendigheid. De membraanpomp evacueert de oliepot van de 
draaischoepenpomp continu en zorgt dat corrosieve gassen en dampen worden 
afgevoerd.

De vacuümpomp mag uitsluitend binnenshuis in een droge omgeving in een niet-
explosieve atmosfeer worden gebruikt.

Tot het beoogd gebruik behoort ook:
☞	 Het in acht nemen van de aanwijzingen in het document Veiligheidsaanwijzingen 

voor vacuümapparaten.
☞	 Het in acht nemen van de bedrijfshandleiding.
☞	 De aanwijzingen voor de correcte vacuümtechnische schakeling in het hoofdstuk 

"Bediening en werking" in acht nemen.
☞	 Het in acht nemen van de bedrijfshandleiding van de aangesloten componenten.
☞	 Dat de vacuümpomp overeenkomstig de gebruiksomstandigheden regelmatig 

wordt geïnspecteerd en dit door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.
☞	 Dat alleen originele onderdelen van VACUUBRAND en originele toebehoren/

goedgekeurde toebehoren worden gebruikt.
☞	 De pompen zijn voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van +12°C tot +40°C 

geconstrueerd. De maximale temperaturen controleren en altijd garanderen 
dat er voldoende frisse lucht wordt aangevoerd, met name als de pomp in 
een kast of behuizing wordt gemonteerd. Evt. voor een externe gedwongen 
ventilatie zorgen. Bij het verpompen van hete procesgassen garanderen dat de 
maximaal toegestane gastemperatuur niet wordt overschreden. Dit is afhankelijk 
van de aanzuigdruk en omgevingstemperatuur van de pomp (zie "Technische 
gegevens").

Een ander of verdergaand gebruik geldt als ongeoorloofd gebruik.

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

AANWIJZING
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Onjuist gebruik

Bij een ongeoorloofd gebruik evenals elk gebruik dat niet met de technische 
gegevens overeenkomt, kan er persoonlijk letsel of materiële schade ontstaan.

Als onjuist gebruik geldt:
☞	 Het gebruik dat in strijd is met het beoogde gebruik.
☞	 Het gebruik in een niet-bedrijfsmatige omgeving, tenminste indien geen 

noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen door het bedrijf zijn getroffen.
☞	 Het gebruik van het apparaat bij ontoelaatbare bedrijfs- en omgevingscondities.
☞	 Het gebruik van het apparaat bij klaarblijkelijke storingen, beschadigingen of 

defecte veiligheidsvoorzieningen.
☞	 Het eigenmachtig aan- en ombouwen of uitvoeren van reparaties, met namen als 

dit invloed op de veiligheid heeft.
☞	 Het gebruik van niet-goedgekeurde toebehoren of reserveonderdelen.
☞	 Het gebruik in onvolledige toestand.
☞	 De bediening door onvoldoende daarvoor opgeleide of geschoolde vakmensen.
☞	 Het in-/uitschakelen met behulp van gereedschap of de voet.
☞	 De bediening met voorwerpen met scherpe kanten.
☞	 De stekkerverbinding aan de kabel uit de bus te trekken.
☞	 Vaste stoffen of vloeistoffen af te zuigen of te verpompen.

☞	 De afzonderlijke componenten mogen alleen op de daarvoor bedoelde wijze 
elektrisch met elkaar verbonden en bediend worden. 

	 Gebruik uitsluitend originele onderdelen en toebehoren van VACUUBRAND 
(bijv. uitlaatfilter). Anders kan de werking en de veiligheid, evenals de elektrische 
compatibiliteit van het apparaat gereduceerd worden. 

	 De geldigheid van de CE-markering kan verloren gaan als er geen originele 
onderdelen worden gebruikt.

☞	 Er mogen geen deeltjes en stof in de pomp terechtkomen.

De pomp en alle systeemonderdelen mogen alleen voor het beoogde gebruik 
worden ingezet, d.w.z. het genereren van een vacuüm in de daarvoor bedoelde 
installaties.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

Naast het onjuiste gebruik zijn er gebruikswijzen, die in de omgang met de pomp 
verboden zijn.

Verboden gebruikswijzen zijn met name:
☞	 Het gebruik op mensen of dieren,
☞ 	het plaatsen en het gebruiken in een explosieve omgeving,
☞ 	het gebruik in de mijnbouw of ondergronds,
☞ 	het gebruik van het product om druk te genereren,
☞ 	werking met afgesloten pompuitlaat,
☞	 vacuümapparaten volledig aan vacuüm bloot te stellen,
☞ 	vacuümapparaten in vloeistoffen onder te dompelen, aan spatwater bloot te 

stellen of met stoomcleaners te reinigen,
☞ 	het verpompen van oxiderende en pyrofore stoffen, vloeistoffen of vaste stoffen,
☞ 	het verpompen van media die heet, instabiel of explosief zijn,
☞ 	het verpompen van stoffen die als gevolg van slagen en/of verhoogde 

temperaturen zonder luchttoevoer explosief kunnen reageren. 

AANWIJZING
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Pomp plaatsen en aansluiten

➨	 Het apparaat alleen op een geaard stopcontact aansluiten, en alleen 
onbeschadigde netkabels gebruiken, die voldoen aan de voorschriften. Een 
verkeerde/onvoldoende aarding vormt een levensbedreigend gevaar.

 
☞	 Door de hoge compressieverhouding kan de pomp overdruk genereren aan 

de uitlaat. Zorg ervoor dat componenten aan de uitlaat van de pomp (bijv. 
uitlaatleiding) geschikt zijn voor positieve druk.

☞	 Ongecontroleerde overdruk (bijv. bij verbinding met een afgesloten of 
geblokkeerd leidingsysteem) voorkomen.

☞	 De kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden. 
☞	 De kabel uit de buurt van hete oppervlakken houden.

•	 Kies een vlakke, horizontale ondergrond voor de pomp. De pomp moet, zonder 
verder mechanisch contact, m.u.v. de poten, stevig en veilig staan. Het te 
evacueren systeem evenals alle slangverbindingen moeten mechanisch stabiel 
zijn.

• 	 Gebruik de pomp niet als de uitlaat is afgesloten. Het sluiten van de uitlaat tijdens 
bedrijf kan de pomp of de stroomafwaartse componenten beschadigen.

•	 De maximaal toegestane druk van de inlaat en uitlaat van de pomp, evenals 
de maximaal toegestane verschildruk tussen de in- en uitlaat in acht nemen, zie 
het hoofdstuk "Technische gegevens". De pomp niet met overdruk op de inlaat 
gebruiken.

•	 Indien gas of inert gas op de pomp, de gasballast of een ventilatieventiel wordt 
aangesloten, moet de druk extern tot een overdruk van maximaal 0,2 bar worden 
begrensd.

•	 Let op: Elastische elementen kunnen bij het evacueren samentrekken.
•	 Leidingen op de in- en uitlaat van de pomp gasdicht aansluiten.

•	 Gevaar voor brandwonden aan hete oppervlakken. 
	 Bij een storing kan de temperatuur aan het oppervlak van de pomp oplopen tot 

boven de 105°C. Bescherm uzelf tegen onbedoeld contact met een geschikte 
beschermende afdekking.

	 Zorg ervoor dat de pomp is afgekoeld voordat u verdere werkzaamheden uitvoert. 
Draag indien nodig geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

•	 Opgaven met betrekking tot de netspanning en stroomsoort (zie het typeplaatje) 
controleren.

•	 Alleen olie van het aanbevolen type gebruiken. Andere olietypes of bedrijfsmiddelen 
kunnen de pomp beschadigen of voor gevaar zorgen.

•	 Voorzorgsmaatregelen treffen bij het gebruik van pompvloeistoffen, smeermiddelen 
en oplosmiddelen (bijv. beschermende kleding en veiligheidsbril), om overmatig 
contact met de huid en mogelijke irritatie (o.a. dermatitis) te vermijden. 

	 Niet inademen of inslikken! Zorgen dat de plaats van opstelling van de pomp goed 
geventileerd is en eventuele toxische effecten van bepaalde dampen vermijden. 
Gepaste hygiëne en netheid in acht nemen.

•	 Alle desbetreffende wettelijke verplichtingen en voorschriften voor het hanteren, 
opslaan en afvoeren van olie naleven.

	 Let op: Morsen en indringen van olie in de riolering of de wateren verhinderen. 
Morsen betekent slipgevaar! 

GEVAAR

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG
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Zorg altijd voor de aanvoer van voldoende frisse lucht naar de ventilator. Een 
minimale tussenruimte van 5 cm tussen ventilator en aangrenzende onderdelen 
(bijv. behuizing, wanden, ...) aanhouden, anders voor externe gedwongen 
ventilatie zorgen. De ventilator regelmatig op verontreinigingen controleren. Maak 
verontreinigde ventilatiegleuven schoon, zodat wordt voorkomen dat de luchttoevoer 
vermindert.

De centrale aan-/uitschakelaar bevindt zich achteraan op de klemmenkast.

De netstekker dient als ontkoppelingsvoorziening van de elektrische voedingsspanning. 
Het apparaat moet zo worden opgesteld, dat de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar 
en toegankelijk is, zodat het apparaat kan worden losgekoppeld van de stroom.

De doorsnede van de aanzuig- en uitlaatleiding moet ten minste zo groot worden 
gekozen als de pompaansluitingen.
Als het apparaat vanuit een koude omgeving in de bedrijfsruimte wordt gebracht, 
kan condensatie optreden. Het apparaat in dat geval laten acclimatiseren.
Neem alle toepasbare desbetreffende voorschriften (normen en richtlijnen) en 
veiligheidsbepalingen in acht en tref de vereiste maatregelen evenals de 
benodigde voorzorgsmaatregelen.

Omgevingscondities

•	 De pomp mag alleen binnen, in een niet-explosieve droge omgeving worden 
gebruikt. Bij afwijkende omstandigheden moeten geschikte maatregelen en 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen, bijv. bij gebruik op grote hoogte (gevaar 
voor onvoldoende koeling) of bij geleidende verontreinigingen of condensatie.

De apparaten voldoen qua constructie en type aan de fundamentele eisen van 
de naar onze mening van toepassing zijnde EU-richtlijnen en geharmoniseerde 
normen (zie de Verklaring van overeenstemming), in het bijzonder DIN EN 61010-1. 
In deze norm zijn gedetailleerde omgevingscondities vastgelegd, waaronder de 
apparaten veilig gebruikt kunnen worden (zie ook de IP-beschermingsklasse).

Gebruiksomstandigheden van de apparaten

➨	 De apparaten zijn niet goedgekeurd voor het plaatsen in en het verpompen 
uit explosieve omgevingen. 

➨	 De pompen zijn niet geschikt voor het verpompen van
-	 instabiele stoffen
-	 stoffen, die als gevolg van waterslag (mechanische belasting) en/of 

verhoogde temperaturen zonder luchttoevoer explosief kunnen 
reageren 

-	 uit zichzelf ontbrandende stoffen
-	 stoffen, die zonder luchttoevoer ontvlambaar zijn
-	 explosieve stoffen

➨	 De pompen zijn niet goedgekeurd voor ondergronds gebruik.

•	 De pompen zijn niet geschikt voor het verpompen van substanties, die 
afzettingen in de pomp kunnen vormen. Afzettingen en condens in de pomp 
kunnen een verhoogde temperatuur of overschrijding van de maximaal 
toegestane temperatuur veroorzaken! Afzettingen kunnen leiden tot blokkering 
van het pompaggregaat!

AANWIJZING

VOORZICHTIG

AANWIJZING

GEVAAR

VOORZICHTIG
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•	 Het pompaggregaat van de draaischoepenpomp evenals de pompkamer van de 
membraanpomp regelmatig controleren en evt. reinigen, als het gevaar bestaat, 
dat er afzettingen in de pomp kunnen ontstaan (in- en uitlaat van de pomp 
evenals olietextuur controleren).

•	 Een koelval stroomopwaarts installeren, indien er agressieve of corrosieve media 
verpompt worden.

• 	 Wisselwerkingen en chemische reacties van de verpompte media in de 
gaten houden. 

	 De verdraagzaamheid van de verpompte substanties met de materialen van het 
pompsysteem waarmee de substanties in aanraking komen controleren, zie 
het hoofdstuk "Technische gegevens".

	 Indien verschillende substanties verpompt worden, wordt geadviseerd om de 
pomp bij het wisselen van het medium eerst met lucht of inert gas te spoelen. 
Daardoor worden eventuele resten uit de pomp afgevoerd en wordt een reactie 
van de stoffen met elkaar of met het materiaal van de pomp vermeden.

Veiligheid tijdens het gebruik

➨	 Blootstelling aan gevaarlijke, giftige, explosieve, corrosieve, 
gezondheidsbedreigende of milieuonvriendelijke vloeistoffen, gassen of dampen 
vermijden. Een geschikt opvang- en afvoersysteem plaatsen en de juiste 
veiligheidsmaatregelen voor het personeel, de pomp en het milieu treffen.

➨	 Potentieel gevaarlijke gassen en dampen moeten op een geschikte manier via de 
afvoer van de pomp afgevoerd en als afval behandeld worden.

➨	 De gebruiker moet ervoor zorgen dat er geen explosieve gasmengsels in de 
pomp, de oliepot of aan de uitlaat van de pomp terechtkomen en door passende 
veiligheidsmaatregelen voorkomen dat deze ontsteken. Een ontsteking van deze 
gasmengsels kan door mechanisch opgewekte vonken (bijv. bij membraanbreuk), 
hete oppervlakken of statische elektriciteit worden veroorzaakt. Evt. inert gas 
voor het ventileren of de aanvoer van gasballast aansluiten.

➨	 Potentieel explosieve gasmengsels moeten via de uitlaat van de pomp op 
geschikte wijze afgevoerd, afgezogen of met niet-explosieve gasmengsels 
verdund worden.

☞	 Te allen tijde moet worden voorkomen dat enig deel van het menselijk lichaam 
aan het vacuüm kan worden blootgesteld.

+	 Te allen tijde zorgen voor een leiding voor het af te voeren gas (drukloos). Een 
overdruk van 0,1 bar niet overschrijden.

☞	 Chemicaliën met inachtneming van eventuele verontreinigingen door de 
afgepompte substanties overeenkomstig de desbetreffende voorschriften 
afvoeren. Voorzorgsmaatregelen treffen (bijv. beschermende kleding en 
veiligheidsbril dragen), om het inademen en contact met de huid te vermijden 
(chemicaliën, oliedampen, thermische afbraakproducten van fluorelastomeren).

☞	 Ook bij het afpompen van lucht of zuivere gassen bevat de uitlaat van 
draaischoepenpompen geringe hoeveelheden oliedamp en ontledingsproducten. 
Deze belasten de omgeving, met name bij gesloten of onvoldoende geventileerde 
ruimten. De uitlaat van de pomp bevat steeds het afgepompte gas of de 
afgepompte dampen! Indien noodzakelijk een uitlaatslang gasdicht aansluiten op 
de afvoer en het af te voeren gas (bijv. via afzuiging) afvoeren.

	 Zorgen dat er geen gevaarlijke reacties met olie of oliedampen optreden en 
vermijden dat er niet-toegelaten of gevaarlijke emissies kunnen ontstaan.

GEVAAR

WAARSCHUWING
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☞	 Uitval van de pomp (bijv. door stroomuitval) en daarop aangesloten componenten, 
uitval van onderdelen in verband met de voedingsspanning en gewijzigde 
kernwaarden mogen in geen geval tot een gevaarlijke situatie leiden. Door 
lekke slangen, lekke asafdichtringen van de draaischoepenpomp of door een 
gescheurd membraan in de membraanpomp kunnen verpompte substanties 
in de omgeving, in de behuizing van de pomp of in de motor terechtkomen. 
De aanwijzingen met betrekking tot de bediening en het gebruik, evenals het 
onderhoud in acht nemen.

☞	 In verband met de resterende leksnelheid van de apparaten kan in zeer geringe 
mate gas tussen de omgeving en het vacuümsysteem worden uitgewisseld. 
Verontreiniging van de verpompte substanties of de omgeving uitsluiten.

•	 Voor het starten van de pomp het oliepeil van de pomp (oliepeilglas) controleren.
•	 Oliepeil en olietextuur op regelmatige tijdstippen controleren.

•	 Neem het symbool "Hete oppervlakken" op de pomp in acht. Afhankelijk van de 
bedrijfs- en omgevingsomstandigheden kunnen gevaren door hete oppervlakken 
ontstaan. Bij gebruik kan de oppervlaktetemperatuur boven 80°C liggen. Gevaar 
door hete oppervlakken uitsluiten. Zorgen dat de pomp niet onbedoeld kan 
worden aangeraakt. Zo nodig een aanrakingsbeveiliging aanbrengen.

•	 Gevaar voor brandwonden aan hete oppervlakken. 
	 Bij een storing kan de temperatuur aan het oppervlak van de pomp oplopen tot 

boven de 105°C. Bescherm uzelf tegen onbedoeld contact met een geschikte 
beschermende afdekking. 

	 Zorg ervoor dat de pomp is afgekoeld voordat u verdere werkzaamheden uitvoert. 
Draag indien nodig geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

•	 Bij stroomuitval of uitschakelen van de pomp kunnen de pomp en 
het vacuümsysteem bij geopend handmatig gasballastventiel van de 
draaischoepenpomp onbedoeld worden geventileerd. Dit kan tot gevaren leiden, 
daarom de geschikte veiligheidsmaatregelen treffen (bijv. inbouw van een 
elektromagnetisch gasballastventiel).

•	 De pompt start automatisch na wegvallen en herstellen van de voedingsspanning 
(bijv. na een stroomuitval). Controleer of door het automatisch herstarten van de 
pomp geen gevaar voor personen en installaties ontstaan. Tref dienovereenkomstige 
veiligheidsvoorzieningen (bijv. afsluitventiel, relaisschakelaars, beveiliging tegen 
herstarten), indien een automatische herstart van de pomp een gevaarlijke 
situatie kan veroorzaken.

Absoluut verhinderen dat het gas kan ophopen of condens terug kan stromen.
Waterslag in de pomp vermijden.
 
Let op bij condenseerbare dampen:
Alleen met een bedrijfswarme pomp en volgens de dampverdraagzaamheid 
afzuigen. Bij erg grote dampvolumes het gasballastventiel openen. 

De gebruiker moet ervoor zorgen dat de installatie ook in geval van storing in een 
veilige toestand wordt gebracht. De gebruiker moet geschikte veiligheidsmaatregelen 
treffen (voorzorgsmaatregelen die rekening houden met de eisen voor de betreffende 
toepassing) tegen uitval of een defect aan het apparaat. 

Een zelfhoudende thermische wikkelingsbeveiliging schakelt de motor bij te 
hoge temperaturen uit.
Let op: Kan alleen handmatig worden gereset. De pomp uitschakelen of de stekker 
uit het stopcontact trekken. De oorzaak van de oververhitting opsporen en verhelpen. 
Wacht eerst ca. vijf minuten voordat de pomp weer wordt ingeschakeld.

VOORZICHTIG

AANWIJZING
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• 	 Let op: Bij een voedingsspanning van minder dan 115 V kan de zelfhoudende 
werking van de wikkelingsbeveiliging beperkt zijn, zodat na het afkoelen evt. 
een automatische herstart volgt. Indien dit tot gevaren kan leiden, de nodige 
veiligheidsmaatregelen treffen (bijv. de pomp uitschakelen en loskoppelen van 
de voedingsspanning).

Onderhoud en reparatie

De typische levensduur van membranen en ventielen bedraagt onder normale 
omstandigheden 15.000 bedrijfsuren. Motorlagers hebben een typische levensduur 
van 40.000 bedrijfsuren. Motorcondensatoren hebben afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden zoals de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en 
motorbelasting, een typische levensduur van 10.000 tot 40.000 bedrijfsuren. 
 
➨	 De pomp nooit in geopende toestand gebruiken. Ervoor zorgen dat de pomp 

nooit onbedoeld in geopende toestand kan opstarten.

➨	 Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden eerst de stekker uit het 
stopcontact trekken.

➨	 Voor iedere ingreep aan apparaten eerst de stekker uit het stopcontact trekken 
en dan vijf seconden wachten tot de condensatoren ontladen zijn.

➨	 Let op: Door het gebruik kan de pomp met gezondheidsbedreigende of anderszins 
gevaarlijke stoffen verontreinigd zijn, evt. voor contact eerst ontsmetten, of anders 
reinigen. Het vrijkomen van schadelijke stoffen voorkomen.

☞	 Voorzorgsmaatregelen treffen (bijv. beschermende kleding en veiligheidsbril 
dragen), om het inademen en contact met de huid bij verontreiniging van de 
pomp te vermijden.

☞ 	Aan slijtage onderhevige onderdelen moeten regelmatig worden vervangen. 

☞ 	Defecte of beschadigde pompen niet langer blijven gebruiken.

☞	 Condensatoren moeten regelmatig gecontroleerd (capaciteit meten, bedrijfsuren 
inschatten) en tijdig vervangen worden. Een verouderde condensator kan heet 
worden en zelfs smelten. In zeldzame gevallen kan een steekvlam ontstaan, die 
een gevaar voor het personeel en de omgeving kan vormen. De condensatoren 
moeten door een elektricien worden vervangen.

☞	 Voordat met de onderhoudswerkzaamheden mag worden begonnen de pomp 
ventileren en loskoppelen van de apparaten. De pomp af laten koelen, evt. 
condens legen.

Verontreinigde oppervlakken met een schone, iets vochtig gemaakte doek reinigen. 
Voor het bevochtigen van de doek adviseren wij water of een milde zeepoplossing.

Ingrepen aan het apparaat 
☞	 Ingrepen aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. 
☞	 Met name het werken aan elektrische voorzieningen mag alleen door een 

elektricien worden uitgevoerd. 
☞	 Laat servicewerkzaamheden door een opgeleide vakkracht uitvoeren of in ieder 

geval door een geïnstrueerd persoon.

Reparatie van opgestuurde apparaten is uitsluitend overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen (arboregels, milieubescherming) en voorschriften mogelijk, zie het 
hoofdstuk "Reparatie - Onderhoud - Terugname - Kalibratie".

VOORZICHTIG

GEVAAR

WAARSCHUWING

AANWIJZING
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Technische gegevens

Type RC 6

Maximaal zuigvermogen 
50/60 Hz (ISO 21360) m3/h 5.9/6.9

Eindpartieeldruk zonder gasballast a.) mbar 4*10-4

Eindtotaaldruk zonder gasballast b.) mbar 2*10-3

Eindtotaaldruk met gasballast mbar 1*10-2

Waterdampverdraagzaamheid c.) mbar >> 40

Olievulling min./max. ml 340/500

Totaaldruk in de oliepot d.) mbar 18

Olietemperatuur e.) (bij typische bedrijfsomstan-
digheden) ca. °C 60

Aanbevolen olietype VACUUBRAND B-olie

Maximaal toegestane druk op de inlaat/uitlaat 
(absoluut) bar 1.1

Maximaal toegestaan drukverschil 
tussen in- en uitlaat bar 1.1

Max. toegestane druk op de gasballast  
(absoluut) bar 1.2

Toegestane omgevingstemperatuur tijdens 
opslag/gebruik °C -10 tot +60/+12 tot +40

Toegestane relatieve luchtvochtigheid bij 
gebruik (niet condenserend) % 30 tot 85

Maximale plaatsingshoogte m 2.000 NAP

Nominaal vermogen kW 00:30

Onbelast toerental 50/60 Hz omw/
min 1500/1800

Max. toegestaan bereik van de 
voedingsspanning
Let op: Neem de gegevens op het 
typeplaatje in acht!

230 V~ ±10% 50/60 Hz

Nominale stroom tijdens de werking :
 230 V~ 50/60 Hz A 2.6/2.6

Motorbeveiliging thermische wikkelbeveiliging 
zelfhoudend f.)

Overspanningscategorie II

Beschermingsklasse overeenkomstig 
IEC 60529 IP 40

Verontreinigingsgraad 2
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De pomp RC 6 bevat geen non-ferrometalen.

a.)	 Partieeldruk van de permanent gassen, gemeten aan de zuigaansluiting.
b.)	 De totale druk is hoger dan de partieeldruk, omdat de dampdruk van de pompolie en van andere condenseerbare 

dampen (bijv. water) mee in rekening worden gebracht; de olietextuur (zuiverheid, aandeel koolwaterstoffen met hogere 
partieeldrukwaarden) is bepalend voor deze waarde. 

c.)	 De waterdampverdraagzaamheid, of beter de damptolerantie, kan niet zoals bedoeld in ISO 21360-2 worden opgegeven, 
omdat ze bij de HYBRIDE-pomp niet volgens dit voorschrift kan worden bepaald. Omwille van de aanzienlijk gereduceerde 
drukwaarde in het oliedichte gedeelte van de RC 6 is ze in elk geval aanzienlijk groter dan bij een traditionele oliedichte 
draaischoepenpomp.

d.)	 bij gesloten zuigaansluiting en zonder gasballast
e.)	 Olietemperatuur en druk in de oliepan zijn relevante kernwaarden voor de dampverdraagzaamheid en chemische weerstand.
f.)	 Bijvoedingsspanningen lager dan 115 V kan de zelfhoudende werking van de wikkelingsbeveiliging beperkt functioneren.
g.)	 Meting op het eindvacuüm bij 230 V/50 Hz overeenkomstig EN ISO 2151:2009 en EN ISO 3744:1995 met gasafvoerslang op 

de afvoer.
h.)	 Pomp 22614824: extra adapter kleine flens KF DN 16 naar slangkoppeling DN 19 mm (materiaal: aluminium) en adapter 

kleine flens KF DN 16 naar slangkoppeling 1/2" (materiaal: PP)

Bedrijfstoestand Aanzuigdruk Toegestaan bereik van de 
gastemperatuur

Permanente werking > 100 mbar (hoge gasbelasting) +10°C tot +40°C

Permanente werking < 100 mbar (lage gasbelasting) 0°C tot +60°C

Kortstondig (< 5 minuten) < 100 mbar (lage gasbelasting) -10°C tot +80°C

 Gasaanzuigtemperaturen

 Met media in aanraking komende materialen

Componenten Met media in aanraking komende materialen

Metalen onderdelen Aluminium legering, roestvast staal, gietijzer, staal (deels 
plasmagenitreerd), vernikkeld, verzinkt

Kunststof onderdelen Epoxyhars, FFKM, FPM, NBR, PBT, PEEK, PFA, PMP, 
PPS glasvezelversterkt, PTFE, PVC

Technische wijzigingen voorbehouden!

Type RC 6

A-beoordeelde emissiegeluidspiek g.)

(Onzekerheid KpA: 3dB(A)) dB(A) 50

Inlaat kleine flens KF DN 16 h.)

Uitlaat Slangkoppeling DN 10 mm 

Afmetingen lxbxh ca. mm 526 x 307 x 226

Gewicht met olievulling ca. kg 25.0
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 Benaming van de pomponderdelen

Positie Benaming

1 Inlaat

2 Uitlaat

3 handmatig gasballastventiel

4 Aan-/uitschakelaar

5 Netaansluiting

6 Draaggreep

7 Pomptypeplaatje met Min./
Max.-markering voor oliepeil

Positie Benaming

8 Olie-inlaat

9 Olie-uitlaat

10 Peilglas voor oliepeil

11 Manometer voor drukbewaking in 
oliepot

12 Uitlaatfilter

13 Ventilator / ventilatiegleuven

RC 6

5

4

6

9

2

10

12

7
8

3
11

1

13

13
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Bediening en werking

Werkwijze:

De RC 6 is een viertrapse vacuümpomp, waarbij een tweetrapse membraanvacuümpomp 
in serie na een oliedichte, tweetrapse draaischuifvacuümpomp is geschakeld. Beide 
pompaggregaten zijn op een as gemonteerd en rechtstreeks verbonden met de 
aandrijfmotor. De membraanpomp met droge compressie evacueert de oliepot van de 
draaischoepenpomp continu en verhoogt zo aanzienlijk de dampverdraagzaamheid 
en de chemische weerstand ervan.

De draaischoepenpomp schakelt bij gesloten gasballastventiel vacuümdicht af. Dit 
leidt tot langere tussentijden voor het verversen van de olie en tot een verbeterde 
corrosieweerstand. Een in het oliecircuit geïntegreerde oliepomp garandeert door 
verplichte smering ook bij hogere aanzuigdruk een voldoende olietoevoer naar het 
pompaggregaat. Een mechanische terugslagklep in het oliecircuit voorkomt dat de 
olie terug naar de vacuümleiding stroomt. 
Het uitlaatfilter van de draaischoepenpomp scheidt 99% van de oliedamp af. Door 
gebruik van een emissiecondensator (op aanvraag) kunnen de verpompte dampen 
in hoge mate gecondenseerd en vervolgens voor recycling of correcte verwerking 
worden toegevoerd.

Uitpakken

+	 Netkabel.

➨	 Verwijder het bovenste gedeelte van de schuimverpakking.

+	 Vacuümpomp, pompolie, handleiding.

+	 Houd er rekening mee dat het gewicht van de 
vacuümpomp ca. 25 kg bedraagt. 

➨	 Til de vacuümpomp aan de draaggreep voorzichtig uit de 
verpakking.
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Eerste inbedrijfstelling / pompolie vullen

•	 De pomp wordt zonder olievulling geleverd. Dit voorkomt dat er tijdens 
het transport olie uit de draaischoepenpomp in het uitlaatfilterhuis belandt. 
0,5  l rotatiepompolie is in de leveringsomvang inbegrepen. Voor de eerste 
inbedrijfstelling olie vullen. 

Pompolie vullen:

➨ 	Manometer (A) op het tussenstuk (B) (steeksleutel SW 17) 
uit de behuizing van de draaischoepenpomp draaien. 

☞	 Niet direct aan de manometer draaien, omdat er anders 
gevaar op lekkage bestaat! Op de O-ring letten! 

➨	 Eerst slechts ca. 350 ml olie in de pomp vullen (ongeveer 
tot de markering "Min." (C)).

➨ 	Manometer met tussenstuk (steeksleutel SW 17) in de 
behuizing van de draaischoepenpomp draaien. 

☞	 Op de O-ring letten! 
☞	 Niet direct aan de manometer draaien, omdat er anders 

gevaar op lekkage bestaat!

➨	 De pomp met gesloten zuigaansluiting ca. 5-10 minuten laten lopen.
☞	 Let op: Verse olie bevat gas dat pas bij de eerste keer afpompen tot sterk 

overschuimen en tot olielekkage naar de olieafscheider kan leiden.

➨	 Manometer met tussenstuk opnieuw uitdraaien.
➨	 Ca. 100 ml olie bijvullen. 
☞	 De max. hoeveelheid olie is in principe niet noodzakelijk. Niet te veel vullen!

➨	 Manometer met tussenstuk (steeksleutel SW 17) opnieuw in de behuizing van de 
draaischoepenpomp draaien. 

☞	 Op de O-ring letten! 
☞	 Niet direct aan de manometer draaien, omdat er anders gevaar op lekkage 

bestaat!

 Bij de inbouw in een vacuümsysteem

➨	 Zorgen voor een geschikt opvang- en afvalverwijderingssysteem, indien het 
gevaar bestaat dat oliedampen, giftige of schadelijke gassen of gevaarlijke of 
milieubedreigende fluïden vrijkomen.

☞	 Indien noodzakelijk een slang voor af te voeren gas op de afvoer gasdicht 
aansluiten en de af te voeren gassen (bijv. via afzuiging) afvoeren.

 
☞	 De gasafvoer mag niet geblokkeerd zijn. De leiding voor het af te voeren gas 

moet altijd vrij (drukloos) zijn om een ongehinderde uitstoot van de gassen te 
kunnen garanderen.

☞ 	Het verwisselen van uitlaat en inlaat veroorzaakt overdruk. De uitlaat 
(slangkoppeling) wordt aangeduid met "OUT".

☞	 Er mogen geen deeltjes en stof worden aangezogen. De gebruiker moet evt. 
geschikte filters voor de pomp installeren. De gebruiker moet voor het gebruik de 
geschiktheid van deze filters m.b.t. de doorstroming, chemische bestendigheid 
en betrouwbaarheid tegen verstoppingen controleren en dit garanderen.

☞	 Bij het inbouwen in een behuizing of bij een hoge omgevingstemperatuur voor 
een goede ventilatie zorgen, evt. een externe gedwongen ventilatie aanbrengen. 

VOORZICHTIG
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•	 De overdracht van mechanische krachten door starre verbindingsleidingen 
vermijden en stukken elastische slang of veerelementen tussenschakelen.

	 Let op: Elastische elementen kunnen bij het evacueren samentrekken.
•	 De inlaatleiding van de pomp gasdicht aansluiten.
• 	 Een koelval stroomopwaarts installeren, indien er agressieve of corrosieve media 

verpompt worden.

•	 Bij stroomuitval kunnen de pomp en het vacuümsysteem bij geopend 
gasballastventiel van de draaischoepenpomp onbedoeld worden geventileerd. 
Dit kan tot gevaren leiden, daarom de geschikte veiligheidsmaatregelen treffen 
(bijv. inbouw van een elektromagnetisch gasballastventiel).

•	 De pomp wordt zonder olievulling geleverd. Voor de eerste inbedrijfstelling olie 
vullen (zie "Eerste inbedrijfstelling / pompolie vullen").

	
•	 Voor het inschakelen van de pomp de netspanning en de stroomsoort (zie 

typeplaatje) controleren.

Een minimale tussenruimte van 5 cm tussen ventilator en aangrenzende onderdelen 
(bijv. behuizing, wanden, ...) aanhouden, anders voor externe gedwongen ventilatie 
zorgen. 

De netstekker dient als ontkoppelingsvoorziening van de elektrische voedingsspanning. 
Het apparaat moet zo worden opgesteld, dat de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar 
en toegankelijk is, zodat het apparaat kan worden losgekoppeld van de stroom.

De kortst mogelijk vacuümverbindingsleidingen met een grote nominale wijdte 
gebruiken, om daarmee smoorverliezen te vermijden. Nominale breedte ten minste 
zo groot als de pompaansluitingen.
Uitlaatleidingen voor af te voeren gas altijd op afschot verleggen of andere 
maatregelen treffen om het terugstromen van condens uit de leiding van het af te 
voeren gas naar de pomp te voorkomen.
Voordelig: Voor het warmlopen/nadraaien een ventiel (zie "Toebehoren") op de 
zuigaansluiting monteren. 

Op een betrouwbare wijze lekkages bij de installatie voorkomen. Na het installeren 
de installatie op lekkages controleren.
Slangverbindingen op passende wijze beveiligen tegen het per ongeluk losraken.

Aanwijzing: De pomp mag alleen in normale stand worden gebruikt. Vermijd tijdens 
het transport met olievulling een gekantelde stand, waarbij er olie in het filterelement 
kan lopen.

Tijdens de werking

➨	 Potentieel gevaarlijke gassen en dampen moeten op een geschikte manier via 
de uitlaat van de pomp worden afgevoerd en als afval worden behandeld.

☞	 Door de hoge compressieverhouding kan de pomp overdruk genereren aan de 
uitlaat. Controleren dat de pompuitlaat noch geblokkeerd noch beperkt is.

☞	 Max. omgevingstemperatuur: 40°C
	 Bij het gebruik in een behuizing of bij een hoge omgevingstemperatuur voor een 

voldoende grote luchtaanvoer zorgen.

•	 Bij een plaatsingshoogte boven de 2.000 m boven NAP (gevaar van een 

VOORZICHTIG
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onvoldoende aanvoer van koellucht) moeten geschikte maatregelen en 
voorzieningen worden getroffen.

• 	 De maximaal toegestane druk van inlaat en uitlaat evenals de maximaal 
toegestane verschildruk tussen de in- en uitlaat in acht nemen.

• 	 Oliepeil van de draaischoepenpomp voor inschakelen telkens controleren, 
minimaal een keer per week. Oliepeil vaker controleren, wanneer grote 
hoeveelheden gas of damp worden verpompt.

• 	 Bij het gebruik met agressieve, corrosieve of anderszins gevaarlijke gassen of 
dampen veiligheidsmaatregelen voor personeel, pomp en milieu treffen door 
gepaste toebehoren zoals vriesval, afscheider, afsluitventiel, emissiecondensator 
(zie "Toebehoren") evenals door speciale olie te gebruiken.

De omgevingstemperatuurmoet ten minste 12°C bedragen, anders kan de pomp 
door de viscositeit van olie bij lage temperaturen mogelijk niet meer draaien.

Het afpompen kan bij een willekeurige druk aan de inlaat, evenwel maximaal bij 
atmosfeerdruk, worden gestart. De pomp mag alleen bij een (absolute) druk van 
maximaal 1,1 bar aan de uitlaat worden gestart.

Continue werking is mogelijk bij elke druk die lager is dan de atmosferische druk. 
Een aanzuigdruk van meer dan 100 mbar resulteert in een verhoogd olieverbruik. In 
dit geval het oliepeil vaker controleren.

Condensatie in de pomp, evenals waterslag en stof voorkomen, aangezien 
membranen en ventielen door het permanent verpompen van vloeistoffen of stof 
beschadigd kunnen raken. De pomp van buitenaf regelmatig op verontreinigingen 
en afzettingen controleren. De pomp evt. reinigen om een verhoging van de 
bedrijfstemperatuur van de pomp te voorkomen.

Een zelfhoudende thermische wikkelingsbeveiliging schakelt de motor bij te 
hoge temperaturen uit.
Let op: Kan alleen handmatig worden gereset. De pomp uitschakelen of de stekker 
uit het stopcontact trekken. De oorzaak van de oververhitting opsporen en verhelpen. 
Wacht eerst ca. vijf minuten voordat de pomp weer wordt ingeschakeld.

• 	 Let op: Bij een voedingsspanning van minder dan 115 V kan de zelfhoudende 
werking van de wikkelingsbeveiliging beperkt zijn, zodat na het afkoelen evt. 
een automatische herstart volgt. Indien dit tot gevaren kan leiden, de nodige 
veiligheidsmaatregelen treffen (bijv. de pomp uitschakelen en loskoppelen van 
de voedingsspanning).

Ervoor zorgen dat sterke warmtetoevoer (bijv. door hete procesgassen) wordt 
voorkomen. Maximaal toegestane gas- en omgevingstemperaturen in acht nemen, 
zie het hoofdstuk "Technische gegevens".

De pomp bereikt de aangegeven waarden voor de zuigcapaciteit en het 
eindvacuüm evenals de dampverdraagzaamheid en chemische weerstand pas 
bij bedrijfstemperatuur (na ca. 30  minuten). Evt. afsluitventiel (zie "Toebehoren") 
monteren.
Het bereikbare eindvacuüm wordt door de aard van de recipiënt (dichtheid, 
zuiverheid en gasafgifte van de inwendige oppervlakken), de gasafgifte van de 
gebruikte substanties enveals door de kwaliteit van de pompolie (zuiverheid, aandeel 
koolwaterstoffen met hogere partieeldruk) bepaald. 

AANWIJZING

VOORZICHTIG
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De manometer voor het bewaken van de onderdruk in de oliepot dient om de 
werking van de membraanpomp te controleren. Als de druk in de oliepot tijdens het 
proces sterk toeneemt (de wijzer van de manometer staat duidelijk in de rode zone), 
dan moet de aanzuigdruk door gepaste maatregelen worden beperkt.
Het HYBRID-principe werkt alleen, wanneer de verpompte dampen in de oliepot 
niet kunnen condenseren. Hiervoor moet de druk in de oliepot lager zijn dan 
de dampdruk van de verpompte media bij de olietemperatuur (60°C). Evt. 
moet de hoeveelheid verpompte dampen worden verminderd of een vriesval 
stroomopwaarts geplaatst. 
Als dit bij perfect gesloten recipiënten niet lukt, wijst dit op een storing van de 
membraanpomp, bijv. gescheurd membraan. Een nauwkeuriger controle van de 
oliepotdruk kan met een nauwkeuriger manometer, bijv. DVR 2pro, gebeuren. Als 
bij gesloten zuigaansluiting en gesloten gasballastventiel drukwaarden van meer 
dan 25 mbar worden gemeten, membraanpomp controleren en evt. membranen 
vervangen. 
Door een vermindering van het zuigvermogen van de membraanpomp en de daaruit 
volgende toename van de druk in de oliepot nemen het zuigvermogen en de einddruk 
van de HYBRIDE pomp niet onmiddellijk af. Maar het beïnvloedt evenwel aanzienlijk 
de veroudering van de olie en de chemische weerstand van de HYBRIDE pomp.
De aandrijving en alle lagers zijn ingekapseld en op levensduur gesmeerd. Bij normaal 
gebruik draait de membraanpomp onderhoudsvrij. De ventielen en membranen zijn 
aan slijtage onderhevige onderdelen. De veroudering van de draaischoepenpompolie 
maakt verversen van de olie noodzakelijk.

Let op: Belangrijke aanwijzingen m.b.t. het gebruik van gasballast

➨	 Wanneer in plaats van inert gas lucht wordt gebruikt, kunnen gevaarlijke en/of 
explosieve mengsels worden gevormd, indien lucht en de verpompte stoffen in 
de pomp of in de afvoer van de pomp met elkaar reageren. Daardoor kan schade 
aan de uitrusting en/of de omgeving, ernstig letsel of ook levensgevaarlijk letsel 
ontstaan.

☞	 Zorg ervoor dat de lucht-/gasinlaat door het gasballastventiel nooit tot reactieve, 
explosieve of anderszins gevaarlijke mengsels leidt. In geval van twijfel inert gas 
gebruiken. 

- 	 De pomp met gasballast gebruiken om de condensatie 
van verpompte stoffen (waterdamp, oplosmiddel ...) in 
de pomp te verminderen of om de pompolie van zeer 
vluchtige substanties te decontamineren.

-	 Bij condenseerbare dampen alleen met een bedrijfswarme 
pomp en met geopend gasballastventiel afzuigen. 

-	 Bij een geopend gasballastventiel kunnen hogere 
drukwaarden worden ingesteld.

-	 Gasballastventiel openen door de gasballastdop te draaien. Het handmatige 
gasballastventiel is open, als de pijl op de gasballastdop naar de inlaat van de 
pomp wijst of naar de benaming "gasballast".

-	 Het handmatige gasballastventiel sluiten door dit 180° te verdraaien. 
	 De pomp alleen bij schone apparatuur zonder gasballast gebruiken of wanneer 

er geen condenseerbare dampen ontstaan. 

Pomp pas met damp belasten als de bedrijfstemperatuur is bereikt. Evt. afsluitventiel 
in de verbindingsleiding plaatsen en ca. 30 minuten na het starten van de pomp 
openen.

GEVAAR

WAARSCHUWING

Gasballast 
(open)

AANWIJZING
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Dampverdraagzaamheden controleren. Continue werking is mogelijk bij elke druk 
die lager is dan respectieve dampverdraagzaamheid.
Dampontwikkeling in schokken aan het begin van een evacuatie (grote inwendige 
oppervlakken, groot volume van de recipiënt) verhinderen. Smoorventiel in de 
zuigleiding gebruiken, ventiel langzaam openen.

Gebruik van de pomp bij condensafscheiding in de lekbakken

Het vloeistofpeil in de lekbakken van afscheider en uitlaatfilter in het oog houden. 
Het condenspeil in de optionele afscheider aan aanzuigzijde moet altijd onder de 
onderste rand van de afscheiderleiding, in het uitlaatfilter altijd onder de onderste 
rand van het filter liggen.
Condens tijdig via de respectieve aftapplug aan de transparante lekbak aftappen. 
Pomp ervoor uitschakelen en ventileren.

Een verstopt filter kan oliedamp in de oliefilterbehuizing, zichtbare verkleuring 
van het filter of residu aan de binnenzijde ervan tot gevolg hebben. Een verstopt 
filterelement in het uitlaatfilter vervangen. Hiervoor het uitlaatfilter demonteren.
Verstopte filterelementen kunnen in bepaalde omstandigheden door geschikte 
oplosmiddelen worden schoongemaakt. Het is evenwel betrouwbaarder om een 
nieuw filterelement te gebruiken (zie "Vervanging van het filterelement in het 
uitlaatfilter").

Afgescheiden olie alleen hergebruiken, als ze niet verontreinigd noch verkleurd is.
 
☞	 Let op: Condens/chemicaliën met inachtneming van eventuele verontreinigingen 

door de afgepompte substanties overeenkomstig de desbetreffende voorschriften 
afvoeren.

 
Gebruik bij chemisch agressieve of giftige gassen en dampen

➨	 Explosieve situaties bij het comprimeren van explosieve en brandbare stoffen/
mengsels vermijden. Evt. inertgasballast gebruiken. 

	 Let op: De gasballast van de membraanpomp is permanent ingeschakeld.
 
☞ 	Speciale veiligheidsmaatregelen voor personeel, pomp en milieu treffen.

•	 Een vriesval (zie "Toebehoren") gebruiken, indien het onder de aanwezige 
thermodynamische omstandigheden tijdens het gebruik tot condensatie van 
dampen in de draaischoepenpomp zou kunnen komen.

	 Pomp pas na het bereiken van de bedrijfstemperatuur op de vacuüminstallatie 
aansluiten.

Vóór het uitschakelen de pomp eerst bij geopende, dan bij gesloten gasballast van 
de draaischoepenpomp enkele minuten laten nadraaien.
Waterslag en stof in de pomp vermijden.
De pomp regelmatig controleren en onderhouden.

Buitenbedrijfstellen

Is de pomp met condens belast of werden er dampen verpompt?
-	 Vóór het uitschakelen de pomp eerst bij geopende, dan bij gesloten gasballast 

van de draaischoepenpomp enkele minuten laten nadraaien.

AANWIJZING

WAARSCHUWING

GEVAAR

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

AANWIJZING

AANWIJZING
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Langdurig:
-	 De pomp loskoppelen van de apparaten. 
-	 Condens uit de lekbakken van de afscheider aan aanzuigzijde en van het 

uitlaatfilter aftappen.
-	 Pomp met droog inert gas spoelen.
-	 Olie verversen.
-	 Pomp compleet (voorbij de markering "Max."!) met verse olie vullen.
	 Let op: Voor de inbedrijfstelling de olie tot aan de markering "Max." aftappen.
-	 Het handmatige gasballastventiel sluiten.
-	 In- en uitlaatopening (bijv. met transportdoppen of blinde flensen) afsluiten.
-	 De pomp droog bewaren.

-	 Bij opslag van langer dan een jaar moet vóór de hernieuwde inbedrijfstelling de 
olie worden ververst en een onderhoud uitgevoerd. 

Let op: Vermijd tijdens het transport met olievulling een gekantelde stand van de 
pomp, waarbij er olie in het filterelement kan lopen, eventueel olie aftappen.
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➨	 Ervoor zorgen dat de pomp nooit onbedoeld in geopende toestand kan opstarten.

➨ 	Voordat met de onderhoudswerkzaamheden mag worden, de pomp loskoppelen 
van de apparaten en de stekker uit het stopcontact trekken.

➨	 Let op: Door het gebruik kunnen de pomp en de olie door gezondheidsbedreigende 
of anderszins gevaarlijke stoffen en chemicaliën verontreinigd zijn, evt. voor 
contact eerst ontsmetten, of anders reinigen.

☞	 Voorzorgsmaatregelen treffen (bijv. beschermende kleding en veiligheidsbril 
dragen), om het inademen en contact met de huid bij verontreiniging te vermijden

•	 Voorzorgsmaatregelen treffen bij het gebruik van pompvloeistoffen, 
smeermiddelen en oplosmiddelen (bijv. beschermende kleding en veiligheidsbril), 
om overmatig contact met de huid en mogelijke irritatie (o.a. dermatitis) te 
vermijden. Alle desbetreffende wettelijke verplichtingen en voorschriften voor het 
hanteren, opslaan en afvoeren van olie naleven.

•	 Gevaar voor brandwonden door hete olie. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
dragen.

De veroudering van de pompolie verplicht tot verversen van de olie bij donkere kleur 
(vergeleken met verse olie), vreemde geur van de olie of bij deeltjes in de olie. In 
sommige gevallen (met name als corrosieve gassen of dampen werden verpompt) 
kan het zinvol zijn om de toestand van de olie met regelmatige tussenpozen 
overeenkomstig de ervaringen van de gebruiker te controleren en de olie te 
verversen, indien nodig.

Bij normale belasting:
-	 Oliepeil telkens voor inschakelen controleren.
-	 Bij een duidelijke verkleuring van de olie, en ten laatste na een jaar, de olie 

verversen. 
-	 De olie moet ten minste een keer per jaar worden ververst.
-	 Oude olie met inachtneming van eventuele verontreinigingen overeenkomstig de 

desbetreffende voorschriften afvoeren.

De olie bevat slechts kleine hoeveelheden water/oplosmiddel:
☞ 1-2 uur gebruik met gesloten inlaataansluiting en geopende gasballast zorgt voor 

een beperkte zelfreiniging.

Werkwijze:
☞	 Olieverversing alleen bij bedrijfswarme pomp doorvoeren.
☞	 De juiste ondergrond kiezen, olie kan lekken; geschikte lekbakken gebruiken.
➨	 Pomp uitschakelen, van de apparaten loskoppelen en de stekker uit het 

stopcontact trekken. Pomp ventileren. 
➨ 	Voor het ventileren van de oliepot de manometer (11) 

met tussenstuk voorzichtig losdraaien (steeksleutel SW 
17). Op de O-ring letten! Niet direct aan de manometer 
draaien, omdat er anders gevaar op lekkage bestaat! 

➨	 Een geschikte lekbak onder de olie-uitlaat plaatsen.
➨	 Olie-aftapplug (9) onder het typeplaatje losdraaien, daarbij 

op de O-ring letten (inbussleutel mt. 6).
➨	 Pomp licht kantelen en olie opvangen. 
☞	 Oude olie overeenkomstig de voorschriften correct 

afvoeren.

GEVAAR

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

AANWIJZING

(1)

(9)

(11)
SW 17

Mt. 6

Olie verversen
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➨	 Olie-aftapplug (9) met O-ring en manometer met O-ring 
opnieuw vastdraaien.

➨	 Ca. 50 ml verse olie via de zuigaansluiting (1) vullen, evt. 
op voorhand afscheider demonteren.

➨	 Pomp kort laten draaien, dan spoelolie aftappen en proces 
evt. herhalen tot verontreinigingen zijn uitgespoeld.

➨	 Manometer losdraaien (zie boven). Eerst slechts ca. 
350 ml verse olie via de olie-inlaat (8) in de pomp vullen 
(ongeveer tot de markering "Min." (10)).

➨	 Olie-inlaat (8) afsluiten, pomp met gesloten zuigaansluiting 
ca. 5-10 minuten laten lopen.

➨	 Ca. 100 ml olie bijvullen. De maximale hoeveelheid olie is 
in principe niet noodzakelijk. Niet te veel vullen!

➨	 Manometer opnieuw vastdraaien.

Aanwijzing: Bij lage aanzuigdrukwaarden zal de olie ontgassen 
en opschuimen. Dit is een gewenste bedrijfstoestand die 
zorgt voor een verminderde corrosie-impact op het aggregaat 
en voor een tragere veroudering van de olie.
De hoeveelheid, de toestand en de kwaliteit van de 
pompolie zijn doorslaggevend voor het vermogen en de 
bedrijfszekerheid van de pomp. 

Let op: Bij gebruik van een andere olie dan VACUUBRAND B-Öl kan het opgegeven 
eindvacuüm mogelijk niet worden bereikt. Bovendien kunnen de koude start en de 
smering van de pomp worden belemmerd!

(10)

(8)

(8)

Aanwijzingen over de pompolie

De standaardolie voor draaischoepenpompen is de VACUUBRAND B-olie, een minerale olie die voor 
de eerste vulling van de pomp wordt gebruikt.
De voordelen van B-olie zijn: goede viscositeit, lage dampdruk, goede chemische weerstand, stabieler 
gedrag bij het afpompen van oxidanten, zure en basische dampen dan het geval is bij conventionele 
minerale oliën en een goede huidverdraagzaamheid.

Bepaalde afgepompte media kunnen de olie in de pomp aantasten. 
De bestendigheid van de pompmaterialen tegen de afgepompte substanties moet door de gebruiker 
worden gecontroleerd. Dit geldt ook voor de pompolie.

VACUUBRAND B-olie
1 liter.......................................................................................................................................... 20687010
5 liter.......................................................................................................................................... 20687011
20 liter........................................................................................................................................ 20687012
200 liter...................................................................................................................................... 20687013
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Toebehoren
Glaskoelval GKF 1000i aan aanzuigzijde............... 20667056
Bescherming van de pomp tegen agressieve stoffen, 
bescherming van de recipiënt tegen oliemoleculen

Afscheider AK R aan aanzuigzijde.......................... 20698006
Bescherming van de pomp tegen schadelijke stoffen in vaste 
en vloeibare vorm, bescherming van de installatie tegen het 
terugstromen van olie.

Afsluitventiel 
Kogelkraan VKE 16, KF DN 16............................... 20675504

Vlinderklepafsluiter VS 16C.................................... 20665007

Kleine flens met slangnippel, aluminium, KF DN 16 voor slang DN 19..................................... 20662531

Vacuümslang (rubber, DN 20)................................................................................................... 20686005

PTFE-vacuümslang (antistatisch) met roestvaststalen kleine flens. PTFE-slang gladde binnenzijde voor 
verhoogde chemische weerstand, minder residu en hoge conductiviteit
KF DN 16, 500 mm.................................................................................................................... 20686030
KF DN 16, 1.000 mm................................................................................................................. 20686031
KF DN 25, 500 mm.................................................................................................................... 20686032
KF DN 25, 1.000 mm................................................................................................................. 20686033



Het document mag alleen compleet en ongewijzigd gebruikt en doorgegeven worden. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid 
te controleren of dit document geldig is voor zijn product.

 Pagina 25 van 40

Op aanvraag sturen wij uw een reparatiehandleiding (alleen in het Duits en Engels 
beschikbaar), die overzichtstekeningen, reserveonderdelenlijsten en algemene 
reparatieaanwijzingen bevat. 
☞	 De reparatiehandleiding is alleen bedoeld voor opgeleide vakmensen.

AANWIJZING

Onderhoudsset voor het aggregaat RC 6 ................................................................................ 20649990
(draaischoepenpomp en membraanpomp)

Vacuümmeetapparaat DCP 3000 met sensor VSP 3000 (Pirani)............................................. 20683190
1*103 mbar - 1*10-3 mbar, 100-230V 50/60 Hz
Vacuümmeetapparaat VACUU·VIEW extended........................................................................ 20683210
1100 mbar - 0,001 mbar, 100-230V 50/60 Hz
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Opsporen van storingen

Vastgestelde storing Mogelijke oorzaak Storing verhelpen
❑ De pomp begint niet te 

draaien.
➨ Stekker niet in het stopcontact 

gestoken?
✔ Stekker in het stopcontact 

steken, hoofdzekering con-
troleren.

➨ Elektrische voedingsspanning 
niet geschikt voor de pomp?

✔ Pomp op geschikte voe-
dingsspanning aansluiten.

➨ Fasestoring? ✔ Zekering (in het gebouw) 
controleren.

➨ Olietemperatuur lager dan 
12°C?

✔ Pomp in correct verwarmde 
bedrijfsruimte opstellen.

➨ Pomp slingert bij het 
opstarten?

✔ Normaal gedrag, geen fout 
bij koude pomp.

➨ Aggregaat van de draaischoe-
penpomp verontreinigd?

✔ Onderhoud uitvoeren of 
aggregaat reinigen.

➨ Motor thermisch overbelast? ✔ Pomp uitschakelen, laten 
afkoelen (< 50°C), voldoende 
luchttoevoer garanderen.

➨ Overdruk in de leiding voor af 
te voeren gas?

✔ De leiding voor af te voeren 
gas openen

➨ Uitlaatfilter verstopt/
verzadigd, filterelement staat 
in de olie?

✔ Uitlaatfilter legen, evt. filtere-
lement vervangen.

➨ Pomp geblokkeerd? ✔ Zie hieronder.

❑ Geen zuigvermogen, 
einddruk niet bereikt.

➨ Drukmeetmethode of meetcel 
ongeschikt?

✔ Geschikte methode 
selecteren.

➨ Inlaat verstopt? ✔ Een inlaat garanderen.

➨ Lek in de leiding of recipiënt? ✔ Pomp meteen controleren 
- meetapparaat op 
zuigaansluiting. Leiding en 
recipiënten controleren.

➨ Centreerring verkeerd 
geplaatst?

✔ Aansluitingen kleine flens 
controleren.

➨ Lange, dunne vacuümleiding? ✔ Grotere leidingdoorsnede 
selecteren.

➨ Te weinig olie? ✔ Olie bijvullen.

➨ Olie van het verkeerde type 
gebruikt?

✔ Olie verversen en 
oliespoeling doorvoeren.

➨ Olie verontreinigd (ook door 
oplosmiddel)?

✔ Olie verversen en 
oliespoeling doorvoeren.

➨ Gasafgifte van de gebruikte 
substanties, dampontwikke-
ling in het proces?

✔ De procesparameters 
controleren.
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Vastgestelde storing Mogelijke oorzaak Storing verhelpen
❑ Geen zuigvermogen, 

einddruk niet bereikt.
➨ Pomp is nog te koud. ✔ De pomp laten warmlopen.

➨ Kunnen bovenstaande oorza-
ken worden uitgesloten?

✔ De pomp ter reparatie 
opsturen.

❑ Pomp te luid of ontwikkelt 
ongewone geluiden.

➨ Teveel olie? ✔ Olie tot aan de markering 
"Max." aflaten.

➨ Is de motor overbelast? ✔ Pomp uitschakelen, laten 
afkoelen (< 50°C), oorzaken 
vaststellen. Voldoende lucht-
toevoer garanderen.

➨ Membraan defect? ✔ Membraan vervangen.

➨ Pomp geblokkeerd? ✔ Zie hieronder.

➨ Overdruk in de leiding voor af 
te voeren gas?

✔ De leiding voor af te voeren 
gas openen

➨ Andere oorzaken? ✔ De pomp ter reparatie 
opsturen.

❑ Olie in de aanzuigleiding. ➨ Retrodiffusie (kleine hoeveel-
heden, oliefilm)?

✔ Evt. adsorptieval of 
afscheider gebruiken.

➨ Olieretour (grote hoeveelhe-
den)?

✔ De pomp ter reparatie 
opsturen.

❑ Olielekkage. ➨ Olie gemorst? ✔ Olie opnemen en correct 
afvoeren.

➨ Andere oorzaken? ✔ De pomp ter reparatie 
opsturen.

❑ Hoog olieverbruik. ➨ Hoge aanzuigdruk? ✔ Normaal. Olie tijdig bijvullen, 
uitlaatfilter controleren.

➨ Gasballastbedrijf? ✔ Olie tijdig bijvullen, 
uitlaatfilter controleren.

➨ Teveel olie gevuld? ✔ Oliespiegel verminderen.

❑ Snelle veroudering van 
de olie?

➨ Agressieve gassen ver-
pompt?

✔ Geschikte olie gebruiken.

➨ Condensatie in de pomp? ✔ Afscheider of koelval 
gebruiken.

➨ Uitlaatfilter defect? ✔ Het filter vervangen. 
Overdrukventiel controleren.

➨ Geen zuigvermogen van de 
membraanpomp?

✔ Onderhoud van de mem-
braanpomp doorvoeren.

❑ Pomp geblokkeerd? ➨ Te hoge omgevings- 
temperatuur (> 40°C)?

✔ Voor voldoende ventilatie 
zorgen.

➨ Andere oorzaken? ✔ De pomp ter reparatie 
opsturen.
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☞	Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen het hoofdstuk "Vervangen 
van membraan en ventiel" helemaal doorlezen a.u.b.

	 De afbeeldingen geven deels pompen in andere varianten weer. Dit heeft geen invloed op het 
vervangen van membraan en ventiel!

Vervangen van membraan en ventiel
➨	 De pomp nooit in geopende toestand gebruiken. Ervoor zorgen dat de pomp 

nooit onbedoeld in geopende toestand kan opstarten. 

➨	 Voor iedere ingreep aan de pomp eerst de stekker uit het stopcontact trekken en 
dan vijf seconden wachten tot de condensatoren ontladen zijn.

➨	 Let op: Door het gebruik kan de pomp met gezondheidsbedreigende of anderszins 
gevaarlijke stoffen verontreinigd zijn, evt. voor contact eerst ontsmetten, of anders 
reinigen. Het vrijkomen van schadelijke stoffen voorkomen.

☞	 Defecte of beschadigde pompen niet langer blijven gebruiken.
☞	 Voorzorgsmaatregelen treffen (bijv. beschermende kleding en veiligheidsbril 

dragen), om het inademen en contact met de huid bij verontreiniging van de 
pomp te vermijden.

☞	 Condensatoren moeten regelmatig gecontroleerd (capaciteit meten, bedrijfsuren 
inschatten) en tijdig vervangen worden. De condensatoren moeten door een 
elektricien worden vervangen.

☞	 Voordat met onderhoudswerkzaamheden mag worden begonnen de pomp 
ventileren en loskoppelen van de apparaten. De pomp af laten koelen, evt. 
condens legen.

Alleen ter zake kundige personen mogen ingrepen aan het apparaat uitvoeren. 
Alle lagers zijn ingekapseld en op levensduur gesmeerd. Bij een normale 
belasting draait de pomp onderhoudsvrij. De ventielen en membranen evenals de 
motorcondensatoren zijn aan slijtage onderhevige onderdelen, Uiterlijk wanneer de 
wijzer van de manometer voor het bewaken van de druk in de oliepot zich duidelijk 
in de rode zone bevindt, of bij versterkt loopgeluid moeten de maalruimte, de 
membranen evenals de ventielen worden gereinigd, en moeten de membranen en 
kleppen op scheurtjes worden gecontroleerd.
In sommige gevallen kan het zinvol zijn om de pompkoppen met regelmatige 
tussenpozen te controleren en te reinigen. De typische levensduur van membranen 
en ventielen bedraagt onder normale omstandigheden 15.000 bedrijfsuren.

-	 Het permanent verpompen van vloeistoffen en stof beschadigt membranen en 
ventielen. Condensatie in de pomp evenals waterslag en stof vermijden.

-	 Wanneer corrosieve gassen en dampen worden verpompt of zich residu in de 
pomp kan aanhechten, moeten deze onderhoudswerkzaamheden frequenter 
worden uitgevoerd (overeenkomstig de ervaringen van de gebruiker).

-	 Door regelmatig onderhoud kan niet alleen de levensduur van de pomp verlengd, 
maar ook de veiligheid voor personen en het milieu verhoogd worden.

De controle van de functionaliteit van de membraanpomp kan ook door meting 
van de druk in de oliepot gebeuren:
➨	 Manometer met tussenstuk losdraaien (steeksleutel SW 17) en slangkoppeling 

uit de verdelerplaat (uitlaat) los- en in de olie-inlaat vastschroeven (zorg voor 
correcte plaatsing van de O-ring).

➨ 	Met een geschikte vacuümmeter (bijv. DVR 2pro) - op correcte kalibrering letten 
- moeten er tijdens het bedrijf met gesloten inlaataansluitingen in de oliepot 
drukwaarden van minder dan 25 mbar (bij gesloten gasballastventiel van de 
draaischoepenpomp) meetbaar zijn.

➨ 	Slangkoppeling uit olie-inlaat los- en in de verdeelplaat vastdraaien. Manometer 
met O-ring opnieuw vastdraaien.

GEVAAR

WAARSCHUWING

AANWIJZING
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Gereedschap:

-	 Kruiskopschroevendraaier mt. 2
-	 Steeksleutels SW 14/17
-	 inbussleutel mt. 5
-	 membraansleutel SW 66

➨	 Condens aan het begin van onderhoudswerken aflaten, om uitlopen van 
condens uit de lekbak van het uitlaatfilter te voorkomen!

➨	 Olie aftappen (zie "Olie verversen"), zodat er geen olie in het uitlaatfilter of in de 
manometer kan stromen. Voor hernieuwde inbedrijfstelling opnieuw olie vullen!

➨	 Voor onderhoud de pomp op de zijde leggen, zodat de pompkop die onderhoud 
moet krijgen, bovenaan ligt. Pomp afdoende ondersteunen. 

	 Let op: Uitlaatfilter en manometer niet beschadigen, pomp niet op uitlaatfilter 
laten steunen!

➨	 Met een steeksleutel (SW 17) de wartelmoeren aan de 
pompkoppen losdraaien.

➨	 Afdekplaat verwijderen. Hiervoor met een 
kruiskopschroevendraaier mt. 2 de beide schroeven (A) 
losdraaien. Op de tandveerringen letten.

Membraan ................................................................................................................................ 20639786
Ventiel  ...................................................................................................................................... 20638440
Vacuüm-meetinstrument DVD 2pro .......................................................................................... 20682906
Membraansleutel (SW 66)......................................................................................................... 20636554

 Pompkoppen reinigen en controleren

➨	 De slangaansluiting van de betreffende schroefkoppeling 
met een steeksleutel (SW 14) door 1/4 omwenteling uit de 
slang draaien.

☞	 De schroefkoppelingen niet uit de pompkoppen draaien.
	 Bij het vastdraaien kunnen lekkages ontstaan.

A
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    Explosietekening van de onderdelen van een pompkop

➨	 Ter controle van de ventielen de vier cilinderschroeven 
met een inbussleutel mt. 5 aan de pompkoppen losdraaien 
en het behuizingsdeksel met het binnenste deel van het 
behuizingsdeksel, het kopdeksel en de ventielen afnemen.

☞	 Onderdelen nooit met puntig of scherp gereedschap 
(schroevendraaier) losmaken, in plaats daarvan voorzichtig 
een rubberen hamer of perslucht gebruiken.

➨	 Kopdeksel voorzichtig van het behuizingsdeksel met het 
binnenste deel van het behuizingsdeksel afnemen. Op de 
positie van de ventielen letten en deze eruit nemen. 

☞	 Beschadigde ventielen vervangen. 

☞	 Membraan op beschadiging controleren en evt. vervangen. 

☞	 Eventueel aanwezige verontreiniging op de betreffende 
onderdelen met een reinigingsmiddel verwijderen.

1

9

3
2

5

6
7

8

4
1:	 Behuizing
2:	 Drijfstang
3:	 Afstandsring
4:	 Membraansteunschijf
5:	 Membraan
6:	 Membraanspanschijf met 
	 vierkante verbindingsbout

7:	 Kopdeksel
8:	 Ventiel
9:	 Binnenste deel van het behuizingsdeksel 

met behuizingsdeksel
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 Membraan vervangen

➨	 Membraan in een positie brengen, waarbij deze centrisch 
en vlak in het contactvlak van de behuizingsopening ligt.

 Montage van de pompkoppen

➨	 De nieuwe membraan tussen de membraanspanring 
met vierkante verbindingsbout en membraansteunring 
plaatsen. 

☞	 Let op:Membraan met de lichte zijde naar de 
membraanspanring toe aanbrengen. 

☞	 Op de correcte positie van de vierkante verbindingsbout 
van de membraanspanring in de geleiding van de 
membraansteunring letten.

➨	 De membraan aan de zijkant optillen en voorzichtig met 
de membraanspanring en membraansteunring in de 
membraansleutel steken. 

☞	 Voorkom dat de membraan beschadigd raakt; deze niet 
teveel knikken.

➨	 Op eventueel aanwezige afstandsringen letten, deze niet 
verwijderen, hetzelfde aantal weer tussen steunring en 
drijfstang monteren.

➨	 De membraanspanring, membraan, membraansteunring 
en evt. afstandsringen aan de drijfstang schroeven.

☞	 Optimaal aanhaalmoment voor de 
membraanschroefverbinding: 6 Nm, indien nodig een 
momentsleutel gebruiken. De momentsleutel op de 
membraansleutel steken (zeskant mt. 6). 

	 Let op: Nooit de membraansleutel met extra gereedschap, 
zoals tangen, inbussleutels zonder begrenzing van het 
aanhaalmoment gebruiken.

➨	 Membraan voorzichtig aan de zijkant optillen. 
☞	 Geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken om de 

membraan op te tillen.
➨	 Met de membraansleutel onder de membraan door naar 

de steunring steken. 
➨	 De membraansteunring met de membraansleutel 

losdraaien en samen met de membraan en de 
membraanspanring verwijderen.

☞	 Als de oude membraan moeilijk van de steunring 
gescheiden kan worden, dan met wat benzine of petroleum 
losmaken. 

➨	 Op eventueel aanwezige afstandsringen tussen de 
membraansteunring en drijfstang letten. De afstandsringen 
per cilinder gescheiden houden, hetzelfde aantal weer 
monteren.

☞	 Te weinig afstandsringen: pomp bereikt eindvacuüm niet; 
te veel afstandsringen: pomp loopt aan, lawaai.
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➨	 De vier cilinderschroeven met de inbussleutel overhoeks 
(bijv. in de volgorde ➀, ➁, ➂, ➃) eerst voorzichtig aanhalen, 
dan vastdraaien.

☞	 Niet tot de aanslag vastdraaien, draaimoment: 12 Nm.

➀

➁

➂
➃

➨	 Afdekplaat opnieuw vastschroeven, daarbij op de 
tandveerringen letten. Pomp in normale positie plaatsen.

 Montage van de verbindingsslang

➨	 Slangaansluiting van de betreffende schroefkoppeling met 
steeksleutel (SW 14) in de slang vastdraaien.

Montage gebeurt in de omgekeerde volgorde van de 
demontage. 
➨	 Kopdeksel, ventielen, binnenste deel van het 

behuizingsdeksel en behuizingsdeksel monteren.
☞	 Daarbij op de correcte positie van de ventielen letten. 

Uitlaatzijde: ronde centrische opening onder ventiel, 
inlaatzijde: niervormige opening naast ventiel.

➨	 De drijfstang door aan de excentriekschijf te draaien 
in de bovenste omkeerpositie brengen (maximale 
bewegingsslag).

☞	 Erop letten dat het membraan in het midden ligt, zodat het 
gelijkmatig tussen behuizing en kopdeksel wordt geklemd. 

A

➨	 Wartelmoeren eerst met de hand en dan met de 
steeksleutel nog een omwenteling aanhalen. 
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De pomp bereikt de opgegeven einddruk niet:

☞	 De pomp bereikt de aangegeven waarden van de einddruk na het vervangen van 
membraan en ventiel pas nadat de pomp meerdere uren heeft gedraaid. 

☞	 Wanneer de pomp ongewone geluiden ontwikkelt, de pomp onmiddellijk 
uitschakelen en de toestand van de spanringen controleren.

Wanneer de waarden na het vervangen van membraan en ventiel ver van de 
gespecificeerde waarde liggen en door het inlopen geen verandering optreedt:
Eerst schroefkoppeling van de verbindingsslangen aan de pompkoppen controleren, 
evt. maalruimte opnieuw controleren. 

➨ 	Slangkoppeling uit olie-inlaat los- en in de verdeelplaat vastdraaien. Manometer 
met O-ring opnieuw vastdraaien.

 Controle van de functionaliteit van de membraanpomp

☞	 Controle door meting van de druk in de oliepan.
➨	 Manometer met tussenstuk losdraaien (steeksleutel SW 17) en slangkoppeling 

uit de verdelerplaat los- en in de olie-inlaat vastschroeven (zorg voor correcte 
plaatsing van de O-ring).

➨ 	Met een geschikte vacuümmeter (bijv. DVR 2pro) - op correcte kalibrering letten 
- moeten er tijdens het bedrijf met gesloten inlaataansluitingen in de oliepot 
drukwaarden van minder dan 25 mbar (bij gesloten gasballastventiel van de 
draaischoepenpomp) meetbaar zijn.

➨	De pompkop aan de andere kant op dezelfde manier onderhouden. 

☞	Let op: Zorg ervoor dat de pomp voor de inbedrijfstelling ervan met olie gevuld 
is! Evt. olie bijvullen (zie "Olie verversen").



Het document mag alleen compleet en ongewijzigd gebruikt en doorgegeven worden. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid 
te controleren of dit document geldig is voor zijn product.

 Pagina 34 van 40

 Filterelement in het uitlaatfilter vervangen

➨	 Aftapplug met inbussleutel losdraaien (daarbij op O-ring letten) en aanwezige 
condens aftappen.

➨	 Pomp op schakelaarzijde kantelen en lekbak na losdraaien van de vier 
cilinderschroeven (inbussleutel mt. 5) afnemen, op afdichtring letten.

➨	 Na losdraaien van de cilinderschroef met inbussleutel (mt. 5) in het midden van 
de onderste filterdrukplaat het filterelement met de beide filterplaten en de O-ring 
afnemen.

☞	 Filterelement reinigen of vervangen. Olie en filterelement gecontroleerd afvoeren.
➨	 Montage in de omgekeerde volgorde, daarbij op correcte plaatsing van O-ring en 

afdichtring letten.

Verdeler

➨	 De vier bouten met verzonken kop losdraaien en de 
verdeler afnemen.

☞	 Ventiel controleren - bij het uitnemen van het ventiel op de 
positie ervan letten. Beschadigd ventiel vervangen.

➨	 Montage van de verdeler in de omgekeerde volgorde.

 Het overdrukventiel controleren

Overdrukventiel......................................................................................................................... 20638836

Filterelement FO DN 10 ........................................................................................................... 20640187
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Reparatie - Onderhoud - Terugname - Kalibratie

Iedere ondernemer (eigenaar) is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid 
van zijn werknemers. Dat strekt zich ook uit tot het personeel dat reparaties, 
onderhoud, de terugname of kalibratie uitvoert.
De verklaring van geen bedenkingen dient en is bedoeld ter informatie van de 
contractant over een mogelijke verontreiniging van de apparaten en vormt het 
uitgangspunt van de risicobeoordeling. 
Bij apparaten die met biologische stoffen uit risicogroep 2 in aanraking zijn 
geweest, moet u absoluut eerst contact met de VACUUBRAND Service opnemen 
voordat u het apparaat verstuurt. Deze apparaten moeten voor verzending 
volledig door de gebruiker gedemonteerd en ontsmet worden. Verstuur geen 
apparaten die met biologische stoffen uit risicogroep 3 of 4 in aanraking zijn 
geweest. Deze apparaten kunnen niet gecontroleerd, onderhouden of gepareerd 
worden. In verband met het restrisico mogen ook verontreinigde apparaten niet naar 
VACUUBRAND worden opgestuurd. 
Voor werkzaamheden ter plaatse gelden dezelfde bepalingen.

Zonder de aanwezigheid van de volledig ingevulde verklaring van geen 
bedenkingen is onderhoud, reparatie, terugname of kalibratie niet mogelijk. 
Opgestuurde apparaten worden evt. geweigerd. Stuur vooraf een kopie van 
de verklaring van geen bedenkingen naar VACUUBRAND, zodat de informatie bij 
ontvangst van het apparaat beschikbaar is. Voeg het origineel bij de vrachtbrieven.

Verwijder alle onderdelen van het apparaat, die geen originele onderdelen van 
VACUUBRAND zijn. VACUUBRAND kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
ontbrekende of beschadigde onderdelen, die geen originele onderdelen zijn. 
Maak het apparaat eerst helemaal leeg, d.w.z. alle bedrijfsmiddelen en 
procesresten verwijderen. Ontsmet het apparaat.
Sluit alle openingen van het apparaat luchtdicht af, met name bij het gebruik van 
gezondheidsbedreigende stoffen. 
Een exacte beschrijving van het probleem en de gebruiksomstandigheden 
vergemakkelijkt een snelle en efficiënte reparatie.
Mocht u omwille van de begrote kosten geen reparatie wensen, dan sturen wij het 
apparaat evt. gedemonteerd en tegen verzendkosten terug.
Vaak is een reiniging van het apparaat vereist om een reparatie te kunnen uitvoeren. 
Deze reiniging voeren wij milieuvriendelijk op waterbasis uit. Daarbij kan de lak 
echter door het gebruikte wasmiddel, ultrageluid of de mechanische belasting 
beschadigd raken. Geef in de verklaring van geen bedenkingen aan, of u wilt dat 
de lak naderhand voor uw rekening wordt aangepast of dat de optisch niet meer 
correcte onderdelen vervangen worden.

Verzending van de apparaten
Verpak het apparaat op een veilige manier, verstuur het evt. in de originele verpakking 
tegen de gebruikelijke transportkosten.
Vermeld de juiste en volledige informatie op de zending.
Voeg een verklaring van geen bedenkingen bij de zending.
Informeer de expediteur over de gevaren van de zending, indien dit is voorgeschreven.

Afvoer en verwerking tot schroot
Een betere bewustwording van het milieu en aangescherpte voorschriften leiden 
ertoe dat een apparaat dat niet meer gebruikt of gerepareerd kan worden, absoluut 
correct afgevoerd en tot schroot verwerkt moet worden. U kunt ons machtigen om 
het apparaat op uw kosten te laten afvoeren. Anders sturen wij het apparaat op uw 
kosten naar u terug.

BELANGRIJK

https://www.vacuubrand.com/context/other_documents/Unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
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EG-verklaring van overeenstemming voor machines
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Fabrikant:

VACUUBRAND GMBH + CO KGVACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred‑Zippe‑Str. 4Alfred‑Zippe‑Str. 4
97877 Wertheim97877 Wertheim
DUITSLANDDUITSLAND

Tel.:
Centrale:	 +49 9342 808‑0
Verkoop:	 +49 9342 808‑5550
Service:	 +49 9342 808‑5660

Fax:	 +49 9342 808‑5555
E‑mail:	 info@vacuubrand.com
Web:	 www.vacuubrand.com
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Techniek voor vacuümsystemen

VACUUBRAND > Support > Manuals
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